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VAGINAL PH
باركلي هلث فجاينال بي اتش

Rapid self-test for the semiquantitative determination  
of pH in female vaginal swab specimens.
Selbst-Schnelltest zur semiquantitativen Bestimmung  
des vaginalen pH-Werts an Vaginaltupferproben.
Auto-test rapide pour la détermination semiquantitative  
du pH vaginal sur des échantillons de tampon vaginal.
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Ar اختبار ذاتي سريع للكشف شبه الكمي عن درجة الحموضة في عينات مسحة المهبل الأنثوية

English
INTENDED USE

The VAGINAL pH Test is a rapid dry chemical method for the semiquantitative detection of pH in female vaginal swab 
specimens to aid in the diagnosis of bacterial vaginosis.

SUMMARY 

Vaginal infections are quite common and often a recurring problem among women of all age groups. An indication of 
abnormal acidity of the vaginal discharge can help evaluate whether the vaginal symptoms are likely caused by an infection 
that may require follow-up with a healthcare professional.
An acidic vaginal pH value of 3.8 to 4.5 is a basic requirement for the optimal functioning of the body’s own system of 
protecting the vagina. This system can effectively avoid colonization by pathogenic germs and the occurrence of vaginal 
infections.
Under the influence of lacto bacteria, the glycogen released from the upper vaginal epithelium degrades to form the sugar 
glucose and then lactic acid. This results in an acid environment forming in the vagina, with a pH value that is usually 3.8 to 
4.5. This acidic vaginal environment forms effective protection against infections, because the vast majority of bacteria that 
causes disease cannot thrive under such conditions.
Some vaginal infections known to be associated with abnormal vaginal acidity have no non-prescription treatments, and 
must be treated by a healthcare professional.
Some cases of abnormal discharge with abnormal acidity may be caused by a combination of infections.
Vaginal infections may be very risky for pregnant women and dangerous for the mother and her fetus, thus symptoms and 
results obtained with this test should always be discussed with a healthcare professional.

PRINCIPLE OF THE TEST  

A pH paper is used to determine pH levels in specimen obtained through a vaginal swab. As soon as the swab containing 
the specimen from vagina comes in contact with the pH paper encased in the test panel, a color change occurs. Different 
pH levels can result in different grades and shades of color with each color grade/ shade specifying a particular pH level on 
the color scale. 
The color obtained on the pH paper after application of the vaginal swab is then compared with the color scale onto the 
test aluminum pouch. The result is considered to be equivalent to the numerical value of the color on the color scale closest 
in appearance to the color obtained with the test.
NOTE: The initial colour of the pH paper is pale green.

KIT CONTENT  

Materials Provided to perform 5 tests

- 5 Aluminum pouches 
with printed color scale 
containing 1 VAGINAL PH TEST 

- 5 sterile vaginal swabs 

- 1 Instructions for use

Materials Required But Not Provided: toilet paper

Deutsch
ZIEL DES TESTS

VAGINAL pH Test ist ein auf einem chemischen Prinzip zur semiquantitativen Bestimmung des vaginalen pH-Werts von mittels 
Vaginaltupfer gewonnenen Proben basierender Schnelltest und wird als Unterstützung bei der Diagnose einer bakteriellen 
Vaginose verwendet.

VORBEREITUNG UND PROBENNAHME

Vaginal pH Test muss unter Verwendung der mittels des Vaginaltupfers genommenen Vaginalschleimprobe durchgeführt 
werden.
Test und Probe müssen vor der Durchführung des Tests auf Raumtemperatur (15-30°C) gebracht werden.
Vor der Durchführung des Tests die Hände waschen.
Das Kit öffnen, den Vaginaltupfer aus dem versiegelten Beutel nehmen, die Spitze des Vaginaltupfers (Polyesterspitze) nicht 
berühren.
Die Schamlippen auseinander ziehen, um die Vagina freizulegen.
Die Tupferspitze vorsichtig in die Vagina einführen (ca. 5 cm) und 10 Sekunden lang sanft gegen einen Punkt der 
Scheidenwand drücken. Die Zeitspanne von 10 Sekunden ist wichtig, damit der Tupferkopf die Probe gut absorbieren kann 
und ausreichend feucht ist. Eine ausreichende Feuchtigkeit ist wichtig für ein korrektes Resultat.
Den Vaginaltupfer aus der Vagina ziehen.
Die Spitze des Vaginaltupfers mindestens 5-mal mit dem Lackmuspapier in Berührung bringen und darauf achten, dass eine 
ausreichende Probenmenge aufgetragen wird.
Die Resultate sofort ablesen, während der Testbereich noch feucht ist. Die erhaltene Farbe mit der auf dem versiegelten 
Beutel vorhandenen Farbskala vergleichen und die Farbe vermerken, die am besten der erhaltenen Farbe entspricht. Sowohl 
Vaginaltupfer als Test nach Durchführung des Tests entsorgen.

SPECIMEN COLLECTION AND PREPARATION

The Vaginal pH Test can be performed using female vaginal swab specimen.
Allow the test and the swab specimen to reach room temperature (15-30°) prior to testing.
Wash hands before starting the test.
Open the package, remove the swab from pouch, do not touch the head of the swab (polyester head).
Separate the labia so the vagina is exposed.
Insert the head of swab gently into the vagina and gently press the swab to a point, when approximately 2 inches of swab 
(approximately length of an AA size battery is into the vagina for approx. 10 seconds). A time of approximately 10 seconds 
is important to ensure that the head of swab becomes well moistened with vaginal secretions. Sufficient moisture is very 
important for the test evaluation.
Withdraw the swab from the vagina for testing.
Apply the head of swab onto pH area of the test panel for at least 5 times, make sure enough secretion is applied on the 
pH area of the test panel.
Read the result immediately while the measurement zone is still wet. Compare the color in the pH measurement zone with 
the color scale on the foil pouch and note the value on the color scale that is closest to the color on the test unit. After 
evaluation, dispose of the used panel and swab.

RESULTS INTERPRETATION       

Read the result immediately while the measurement zone is still wet.
Results are obtained by visually comparing the PH measurement zone 
with the color scale on the foil pouch.

NORMAL RANGE        

Vaginal pH levels in the range 3.8-4.4 are within the normal range. The color of indicator is Yellow-Green.

ABNORMAL RANGE       

Vaginal pH levels over 4.4 or under 3.8 are outside of the normal/healthy range. When pH level is over 4.4, color of the 
indicator is Green-Blue, when pH levels is under 3.8, it is bright Yellow.

LIMITATIONS        

• Some menopausal women may have an elevated vaginal pH, and therefore may receive an abnormal result with 
Vaginal pH Rapid Test Panel even though they are not suffering from a bacterial or parasitic infection.

• Certain circumstances(menstrual period, sex intercourse, use of vaginal medical products) can temporarily alter the 
pH level of vagina and may lead to false results. Therefore, please note the precautions when performing the test:

• Do not wash or shower the area immediately before taking the measurement.
• Be aware that urine may cause a false test result.
• Never begin any treatment before you have discussed the result of the test with a doctor.
• DO NOT use this test until 72 hours after the application of vaginal preparations like contraceptive creams and vaginal 

medical products (antifungal agents, vaginal suppositories, creams, gels, douching etc.).
• DO NOT use this test until 48 hours after sexual intercourse.
• DO NOT use this test until 5 days after the period is over.
• In cases of improper use, rupture of hymen may occur as it occurs when using tampons.
• This is NOT a test for sexually transmitted diseases, such as HIV, chlamydia, herpes, gonorrhea or syphilis.

F.A.Q. – QUESTIONS AND ANSWERS

COULD I USE THE TEST AT ANYTIME?
No. There are some restrictions on when to use this test because at certain circumstances can temporarily alter the pH level of 
the vagina and may lead to false results. Therefore, please find the “Limitations” section in this package insert and use the test.

CAN THE POSITIVE RESULTS SHOW THAT THE SUBJECT HAS BACTERIAL VAGINOSIS?
Not necessarily. Some menopausal women may have an elevated vaginal pH,hence may receive a positive result even without 
suffering from bacterial or parasitic infection. Initiate any treatment, only after consultation with doctor.

WHAT IS THE REASON THAT MAY RESULT IN WRONG TEST RESULTS?
Some factors can affect the test results, including inaccurate specimen collection, insufficient moistening of the swab, 
insufficient application of specimen on the test area.

EINLEITUNG

Vaginale Infektionen sind häufig ein wiederholt auftretendes Problem und betreffen Frauen jeden Alters. Der Nachweis 
eines anormalen Säurewertes der Scheidenschleimhaut kann bei der Beurteilung helfen, ob vaginale Symptome durch eine 
Infektion verursacht sind, die eine weitere Untersuchung durch einen Arzt erfordert. Ein zwischen 3,8 und 4,5 liegender 
saurer vaginaler pH-Wert ist eine wesentliche Voraussetzung für den Mechanismus, den der Körper zum Schutz der 
Vagina verwendet. Dieser Mechanismus kann wirksam der Besiedelung durch pathogene Keime und vaginalen Infektionen 
vorbeugen. Durch Laktobazillen wird das vom oberen Vaginaepithel ausgeschiedene Glykogen in Glukose und dann in 
Milchsäure umgewandelt. Das führt zur Bildung eines sauren Mikromilieus in der Vagina mit einem zwischen 3,8 und 4,5 
liegenden pH-Wert. Das saure Milieu der Vagina stellt einen wirksamen Schutz gegen Infektionen dar, denn der Großteil der 
pathogenen Keine überlebt nicht unter diesen Bedingungen. Bestimmte Vaginalinfektionen, von denen bekannt ist, dass sie 
mit einem anormalen vaginalen Säurewert einhergehen, können nicht selbst behandelt werden und müssen durch einen 
Facharzt abgeklärt und behandelt werden. Bestimmte Fälle von Vaginalausfluss mit einem anormalen pH-Wert können 
durch eine gleichzeitige Kombination mehrerer Infektionen verursacht sein.  Vaginalinfektionen können bei schwangeren 
Frauen sowohl für die Mutter als den Fötus sehr gefährlich sein, weshalb die Symptome und die mit diesem Test erhaltenen 
Resultate immer mit einem Facharzt besprochen werden sollten.

PRINZIP DES TESTS

Die Bestimmung des pH-Werts an mit Vaginaltupfern erhaltenen Proben erfolgt mittels Lackmuspapier (pH-Indikator). 
Sobald der Vaginaltupfer mit dem Vaginalabstrich mit dem an der Testvorrichtung vorhandenen Lackmuspapier in 
Kontakt kommt, kommt es zu einem Farbwechsel. Unterschiedliche pH-Werte entsprechen unterschiedlichen Farbgraden 
und Farbtönen des Tests. Jeder Farbgrad und jeder Farbton ist spezifisch einem besonderen pH-Wert auf der Farbskala 
zugeordnet.  Die nach dem Kontakt mit dem  Vaginaltupfer auf dem Lackmuspapier erhaltene Farbe wird dann mit der auf 
dem den Test enthaltenen Aluminiumbeutel vorhandenen Farbskala verglichen. Das Resultat entspricht dem numerischen 
Wert, der der an meisten dem Testresultat ähnlichen Farbe zugeordnet ist.
ANMERKUNG: Die Anfangsfarbe des pH-Papiers ist blassgrün.

SYMBOLS / SYMBOLE / SYMBOLES / 
In vitro diagnostic device
In-Vitro-Diagnostikum
Dispositif médical de diagnostic in vitro
جهاز تشخيص مختبري

Temperature limits
Temperaturbegrenzung
Limites de température
حدود درجة الحرارة

List number
Katalognummer
Code produit
رقم القائمة

Read the instructions before use
Beachten Sie die Gebrauchsanweisung
Consulter le mode d’emploi
اقرأ الإرشادات جيدا قبل الاستخدام

Do not reuse
Nicht wiederverwenden
Ne pas réutiliser
يحظر إعادة الاستخدام

Lot number
Chargenbezeichnung
Code du lot
رقم اللوط

Sterilised using irradiation
Sterilisation durch Bestrahlung
Méthode de stérilisation utilisant l’irradiation 
مُعقم بالإشعاع

Sufficient for <n> tests
Ausreichend für <n> Tests
Suffisant pour <n> tests
من الاختبارات <n> يكفي لعدد

CE marking
CE-Kennzeichnung
Marquage CE
CE علامة

EC REP
Authorised Representative in the European Community 
Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft
Mandataire dans la Communauté européenne
مُمثل مُعتمد في المجتمع الأوربي

Expiry date (last day of the month)
Verwendbar bis (letzer Tag des Monat)
Utiliser jusqu’au (dernier jour du mois)
تاريخ انتهاء الصلاحية )آخر يوم من الشهر)

Legal manufacturer
Hersteller
Fabricant
جهة التصنيع القانونية

الرموز

Swab
Abstrich
Tampon
مسحة

STERILE R

0123

Copan Italia SpA 
Via Perotti 10 
25125 Brescia
Italy

PRECAUTIONS  

• For self-test in vitro diagnostic use only. 
• Do not eat, drink or smoke in the area where the 

specimens and kits are handled.
• After use, all components can be disposed according 

to local regulations; all specimen should be 
considered potentially hazardous and handled in 
the same manner as an infectious agent.

• Humidity and temperature can adversely affect 
results.

• Do not use test if pouch is damaged.
• Use each test panel only once.
• Only use the swab provided in the kit.
• Only open the package of swab before specimen 

collection.
• The test is stable through the expiration date printed 

on the sealed pouch. 
• The test must remain in the sealed pouch until use. 

DO NOT FREEZE. Do not use beyond the expiration 
date.

• Remove the test panel from the seal pouch and use 
it within one hour. Best result will be obtained if the 
test is performed immediately after opening the foil 
pouch.

• Place the test panel on a clean and balance desk or 
take it by your free hand.

• Store as packaged in the sealed pouch at room 
temperature or refrigerated (2-30°C).

• External use only. DO NOT SWALLOW.
• In case of difficulties in color identification (such as 

Daltonism), ask for help in test reading.
• DO NOT use this test until 72 hours after 

the application of vaginal preparations like 
contraceptive creams and vaginal medical products 
(antifungal agents, vaginal suppositories, creams, 
gels, douching etc.).

• DO NOT use this test until 48 hours after sexual 
intercourse.

• DO NOT use this test until 5 days after the period 
is over.

< 1 min.

INHALT DES KITS 

Material für 5 Tests

- 5 Aluminiumbeutel 
mit aufgedruckter Farbskala 
mit jeweils 1 VAGINAL PH TEST 

- 5 sterile Vaginaltupfer 

- 1 Gebrauchsanweisung

Erforderliches, aber nicht enthaltenes Material: Toilettenpapier

SICHERHEITSHINWEISE 

• In-vitro-Selbstest. 
• In der Umgebung, in der der Abstrich und der Test 

verwendet werden, nicht essen, trinken oder rau-
chen.

• Alle Bestandteile nach dem Gebrauch gemäß den 
örtlichen gesetzlichen Vorschriften entsorgen. Alle 
Vaginaltupfer sind als potenziell infiziert anzusehen 
und sind unter Anwendung der Vorsichtsmaßnah-
men zu behandeln, die infizierten Proben vorbehal-
ten sind.

• Feuchtigkeit und Temperatur können das Resultat 
negativ beeinflussen.

• Den Test nicht verwenden, wenn der Beutel beschä-
digt oder geöffnet ist. Den Test nur einmal verwen-
den.

• Nur den im Kit enthaltenen Vaginaltupfer verwen-
den.

• Den den Vaginaltupfer enthaltenden Beutel erst 
zum Zeitpunkt der Probennahme öffnen.

• Der Test ist bis zu dem auf den versiegelten Beutel 
gedruckten Verfalldatum stabil.

• Der Test muss bis zur Verwendung im versiegelten 
Beutel bleiben. Nicht einfrieren Nach Ablauf des 
Verfalldatums nicht mehr verwenden.

• Den Vaginaltupfer aus dem Beutel nehmen und in-
nerhalb einer Stunde verwenden. Die genauesten 
Resultate werden erhalten, wenn der Vaginaltupfer 
sofort nach der Entnahme aus dem Beutel verwen-
det wird.

• Die Testvorrichtung auf einen ebenen, sauberen 
Tisch legen oder in der freien Hand halten.

• Das Produkt in seiner Verpackung bei Raumtempe-
ratur oder gekühlt (2-30 °C) lagern.

• Der Test ist nur für die äußerliche Anwendung be-
stimmt. Nicht verschlucken.

• Bei Schwierigkeiten beim Erkennen der Farben (z. B. 
bei Farbblindheit) ist bei der Auswertung des Resul-
tats Hilfe in Anspruch zu nehmen.

• Den Test NICHT innerhalb von 72 Stunden nach der 
Anwendung von Vaginalprodukten wie Verhütungs-
creme oder vaginal verabreichten Arzneimitteln 
(Pilzmittel, Zäpfchen, Creme, Gel, Scheidenspülun-
gen usw.) verwenden.

• Den Test NICHT innerhalb von 48 Stunden nach 
dem letzten Geschlechtsverkehr verwenden.

• Den Test NICHT innerhalb von 5 Tagen nach Ende 
der Monatsblutung verwenden.

RSTRILE



AUSWERTUNG DER RESULTATE  

Die Resultate sofort ablesen, während der Testbereich noch feucht ist.
Die Resultate werden durch den visuellen Vergleich der im Testbereich erhaltenen  
Farbe mit der auf dem Aluminiumbeutel vorhandenen Farbskala erhalten.

NORMALES FARBINTERVALL        

Die vaginalen pH-Werte liegen zwischen 3,8 und 4,4. Die erhaltene Farbe ist gelb-grün.

ANORMALES FARBINTERVALL        

Vaginale pH-Werte über 4,4 oder unter 3,8 liegen außerhalb des als physiologisch angesehenen Bereichs. Wenn der pH-
Wert über 4,4 liegt, ist die Farbe des Indikators grün-blau, während sie bei einem pH-Wert unter 3,8 leuchtend gelb ist.

EINSCHRÄNKUNGEN         

• Einige Frauen können während der Menopause einen erhöhten vaginalen pH-Wert haben, was zu einem anormalen 
Resultat des „Vaginal pH Test“ führen kann, auch wenn keine bakterielle Infektion und kein Parasitenbefall vorliegen.

• Bestimmte Umstände (Menstruation, Geschlechtsverkehr, Anwnedung vaginaler Arzneimittel) können den vaginalen 
pH-Wert vorübergehend verändern und zu unzuverlässigen Resultaten führen. Folgendes ist zu beachten:

• Nicht unmittelbar vor der Durchführung des Tests duschen oder den Imtimbereich waschen.
• Beachten, dass Urin zu ungültigen Resultaten führen kann.
• Keine Behandlung einleiten, ohne zuvor mit einem Arzt zu sprechen.
• Den Test NICHT innerhalb von 72 Stunden nach der Anwendung von Vaginalprodukten wie Verhütungscreme oder 

vaginal verabreichten Arzneimitteln (Pilzmittel, Zäpfchen, Creme, Gel, Scheidenspülungen usw.) verwenden.
• Den Test NICHT innerhalb von 48 Stunden nach dem letzten Geschlechtsverkehr verwenden.
• Den Test NICHT innerhalb von 5 Tagen nach Ende der Monatsblutung verwenden.
• Bei unsachgemäßer Anwendung kann es zum Reißen des Hymens kommen (infolge der Anwendung des Vaginaltupfers).
• Vaginal pH Test ist nicht geeignet zum Nachweis sexuell übertragbarer Krankheiten wie HIV, Chlamydiose, Herpes, 

Gonorrhoe oder Syphilis.

F.A.Q. – FRAGEN UND ANTWORTEN

KANN ICH DEN TEST JEDERZEIT DURCHFÜHREN?
Nein. Der Gebrauch des Test unterliegt Einschränkungen, denn einige Umstände können den vaginalen pH-Wert 
vorübergehend verändern und zu nicht zuverlässigen Resultaten führen. Bezug auf Abschnitt „Einschränkungen“ dieser 
Gebrauchsanweisung nehmen.

WEIST EIN POSITIVES RESULTAT DARAUF HIN, DASS DIE PATIENTIN AN EINER BAKTERIELLEN VAGINOSE LEIDET?
Nicht notwendigerweise. Einige Frauen können während der Menospause einen erhöhten vaginalen pH-Wert haben, 
was zu positiven Resultaten führen kann, auch wenn keine bakterielle Infektion und kein Parasitenbefall vorliegen. Keine 
Behandlung einleiten, ohne zuvor mit einem Arzt zu sprechen.

WORAUF KÖNNEN FALSCHE RESULTATE ZURÜCKZUFÜHREN SEIN?
Einige Faktoren können das Testergebnis beeinflussen, darunter z. B. eine nicht korrekte Probennahme, ungenügende 
Feuchtigkeit des Tests, Auftragung einer ungenügenden Probenmenge auf den Testbereich. 

Français

العربیه

OBJECTIF DU TEST

VAGINAL pH Test est un test rapide basé sur un principe chimique et utilisé pour la détermination semiquantitative du 
pH vaginal sur des échantillons prélevés avec un tampon vaginal comme aide au diagnostic de la vaginose bactérienne.

INTRODUCTION

Les infections vaginales sont souvent un problème récurrent et commun pour les femmes de tous âges. L’indication d’un 
niveau anormal d’acidité du mucus vaginal peut aider à évaluer si les symptômes vaginaux sont causés par une infection qui 
nécessite un examen plus approfondi par un médecin. Un pH vaginal acide compris entre 3,8 et 4,5 est une caractéristique 
essentielle au bon fonctionnement du système que le corps met en œuvre pour protéger le vagin. Ce système peut prévenir 
efficacement la colonisation par des germes pathogènes et les cas d’infections vaginales. Sous l’influence des lactobacilles, 
le glycogène sécrété par l’épithélium vaginal supérieur est transformé en glucose, puis en acide lactique. Cela conduit à la 
formation d’un micro-environnement acide à l’intérieur du vagin, avec une valeur de pH comprise entre 3,8 et 4,5. L’acidité de 
l’environnement vaginal est une protection efficace contre les infections car la plupart des bactéries pathogènes ne survivent 
pas dans ces conditions. Certaines infections vaginales, connues pour être associées à une valeur anormale de l’acidité vaginale, 
ne peuvent pas guérir avec des traitements faits maison, elles nécessitent l’intervention d’un professionnel. Dans certains cas, 
des pertes vaginales avec une valeur anormale de pH peuvent être causées par une combinaison d’infections simultanées. Les 
infections vaginales peuvent être très risquées pour les femmes enceintes, comportant un danger pour la mère et le fœtus, d’où 
l’importance de toujours parler avec un professionnel des symptômes et des résultats obtenus avec ce test.

PRINCIPE DU TEST

La détection des valeurs de pH dans les échantillons prélevés avec un tampon vaginal est effectuée à l’aide d’un papier 
de tournesol (indicateur de pH). Dès que le tampon contenant l’échantillon vaginal entre en contact avec le papier de 
tournesol situé sur le dispositif de test, un changement de couleur se produit. Des valeurs de pH différentes peuvent 
correspondre à différents degrés et nuances de couleur du test  ; chaque degré et nuance de couleur est spécifiquement 
associé à un niveau particulier de pH sur l’échelle colorimétrique. La couleur obtenue sur le papier de tournesol, après le 
contact avec le tampon, est ensuite comparée à l’échelle de couleur située sur le sachet en aluminium contenant le test. Le 
résultat doit être considéré comme équivalent à la valeur numérique associée à la couleur la plus proche du résultat du test.
NOTE : La couleur initiale du papier pH est vert pâle.

دواعي الاستخدام
اختبار درجة الحموضة المهبلية هو عبارة عن طريقة كيميائية جافة وسريعة للكشف شبه الكمي عن درجة الحموضة في عينات مسحة المهبل الأنثوية للمساعدة على تشخيص 

التهاب المهبل الجرثومي.

الملخص
إنَ الالتهابات المهبلية شائعة جدًا وغالبًا ما تكون مشكلة متكررة بين النساء من جميع الفئات العمرية. يمكن أن يساعد مؤشر الحموضة غير الطبيعية للإفرازات المهبلية على 

تحديد ما إذا كانت الأعراض المهبلية ناتجة -على الأرجح- عن عدوى قد تتطلب المتابعة مع اختصاصي الرعاية الصحية.
تعد قيمة درجة الحموضة المهبلية التي تتراوح بين 3.8 و4.5، مطلبًا أساسيًا لتحقيق الأداء الأمثل لنظام حماية المهبل في الجسم، حيث إنَ هذا النظام يمكنه منع استيطان 

الجراثيم المسببة للأمراض وحدوث الالتهابات المهبلية.
يتحلل الجليكوجين الناتج من الظهارة المهبلية العلوية ليشكل سكر الجلوكوز، ثم حمض اللاكتيك، وذلك تحت تأثير بكتيريا اللاكتوباسيلس. ينتج عن هذا بيئة حمضية تتشكل 
في المهبل بدرجة حموضة تتراوح عادة بين 3.8 و4.5. تشكّل هذه البيئة المهبلية الحمضية حماية فعالة ضد الالتهابات؛ لأن الغالبية العظمى من البكتيريا المسببة للأمراض لا 

يمكنها النمو في مثل هذه الظروف.
بعض الالتهابات المهبلية المعروفة بأنها مرتبطة بالحموضة المهبلية غير الطبيعية ليس لها علاجات من دون وصفة طبية، ويجب معالجتها من قِبل اختصاصي رعاية صحية.

قد تكون بعض حالات الإفرازات غير الطبيعية ذات الحموضة غير الطبيعية ناجمة عن مجموعة من الالتهابات.
قد تكون الالتهابات المهبلية شديدة الخطورة على النساء الحوامل وخطيرة على الأم وجنينها، ومن ثمََ يجب دائماً مناقشة الأعراض والنتائج التي تم الحصول عليها من هذا 

الاختبار مع اختصاصي الرعاية الصحية.

مبدأ الاختبار
تستخدم ورقة درجة الحموضة لتحديد مستويات درجة الحموضة في العينة التي تم الحصول عليها من خلال المسحة المهبلية. وبمجرد أن تتلامس المسحة التي تحتوي على 
العينة المهبلية مع ورقة درجة الحموضة الموجودة في لوحة الاختبار، يتغير لون الورقة. يمكن أن ينتج عن اختلاف مستويات درجة الحموضة اختلاف في درجات اللون وتدرجاته، 

حيث تشير كل درجة/تدرج إلى مستوى درجة حموضة معين على المقياس اللوني. 
بعد ذلك، تتم مقارنة اللون الناتج من ملامسة ورقة درجة الحموضة للمسحة المهبلية بالمقياس اللوني الموجود في كيس الألومنيوم في مجموعة الاختبار. وعندئذ، تكون النتيجة 

مساوية للقيمة الرقمية للون الموجود على المقياس اللوني والأقرب إلى اللون الذي تم الحصول عليه من الاختبار.

ملاحظة: اللون الأول في ورقة درجة الحموضة هو الأخضر الفاتح.

الاحتياطات

هل يمكنني استخدام الاختبار في أي وقت؟

لا. ثمة بعض القيود على وقت استخدام هذا الاختبار؛ لأن بعض الظروف المعينة قد تؤدي إلى تغيير مستوى درجة الحموضة المهبلية مؤقتاً وقد تؤدي إلى نتائج خاطئة. لذا، يرُجى مراجعة قسم 
»القيود« في هذه النشرة المرفقة واستخدام الاختبار.

هل تشير النتائج الإيجابية إلى إصابة الشخص بالتهاب المهبل الجرثومي؟

ليس بالضرورة، حيث قد تعاني بعض النساء بعد انقطاع الطمث من ارتفاع في درجة الحموضة المهبلية، ومن ثمََ قد يحصلن على نتيجة إيجابية بالرغم من أنهن لا يعانين من عدوى طفيلية أو 
بكتيرية. لا تبدئي أي علاج إلا بعد استشارة الطبيب.

ما الأسباب التي يترتب عليها الحصول على نتائج اختبار غير صحيحة؟

قد تؤثر بعض العوامل سلبًا في نتائج الاختبار، مثل جمع العينة بطريقة غير دقيقة أو عدم الحصول على عينة كافية من الإفرازات المهبلية أو عدم وضع كمية كافية من العينة على منطقة الاختبار

جمع العينات والتحضير 
يمكن إجراء اختبار درجة الحموضة المهبلية باستخدام عينة من المسحة المهبلية الأنثوية.	 
ضعي عينة المسحة والاختبار في درجة حرارة الغرفة )تتراوح بين 15 و30 درجة مئوية) قبل الاختبار.	 
اغسلي يديك جيدًا قبل بدء الاختبار.	 
افتحي العبوة وقومي بإخراج المسحة من الكيس، مع عدم لمس رأس المسحة )المصنوعة من البوليستر).	 
قومي بإبعاد الشفرتين عن بعضهما حتي ينكشف المهبل.	 
بعد ذلك، أدخلي رأس المسحة في المهبل وادفعيها برفق حتى تدخل بمقدار بوصتين تقريبًا )ما يعادل طول بطارية بحجم AA في المهبل لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا). من المهم إدخال 	 

رأس المسحة لمدة 10 ثوانٍ من أجل ضمان الحصول على عينة من الإفرازات المهبلية. يعد الحصول على عينة كافية من الإفرازات المهبلية أمراً مهمًا جدًا لتقييم الاختبار.
اسحبي المسحة من المهبل لإجراء الاختبار.	 
بعد ذلك، ضعي رأس المسحة على منطقة درجة الحموضة في لوحة الاختبار 5 مرات على الأقل، وتأكدي من وضع عينة كافية من الإفرازات فيها.	 
اقرأي النتيجة على الفور بينما لا تزال منطقة القياس تحتوي على الإفرازات. قارني بين اللون في منطقة قياس درجة الحموضة ومقياس اللون في كيس رقائق الألومنيوم ولاحظي 	 

قيمة اللون على المقياس اللوني والأقرب إلى اللون الموجود على وحدة الاختبار. بعد التقييم، تخلصي من اللوحة والمسحة المستخدمة

تفسير النتائج       
اقرأي النتيجة على الفور بينما لا تزال منطقة القياس تحتوي على الإفرازات.

يتم الحصول على النتائج من خلال المقارنة البصرية لمنطقة قياس درجة الحموضة 
بالمقياس اللوني الموجود في كيس رقائق الألومنيوم.

الطبيعي         النطاق 
مستويات الحموضة المهبلية في نطاق 3.8 - 4.4 ضمن المعدل الطبيعي. عندما يكون لون المؤشر أصفر - أخضر.

النطاق غير الطبيعي        
مستويات الحموضة المهبلية التي تزيد عن 4.4 أو أقل من 3.8 تكون خارج النطاق الطبيعي/الصحي. عندما يكون مستوى الرقم الهيدروجيني أكثر من 4.4، لون المؤشر أخضر 

- أزرق، وعندما تكون مستويات الأس الهيدروجيني أقل من 3.8، يكون لون المؤشر أصفر ساطع.

القيود        
قد تعاني بعض النساء بعد انقطاع الطمث من ارتفاع في درجة الحموضة المهبلية، ومن ثمََ قد يحصلن على نتيجة غير طبيعية عند إجراء اختبار درجة الحموضة المهبلية 	 

السريع على لوحة الاختبار بالرغم من أنهن لا يعانين من عدوى طفيلية أو بكتيرية.
يمكن أن تؤدي بعض الظروف )مثل: فترة الحيض أو الجماع أو استخدام منتجات طبية للمهبل) إلى تغيير مستوى درجة الحموضة المهبلية مؤقتاً وقد تؤدي إلى نتائج خاطئة. 	 

ومن ثمََ، يرُجى ملاحظة الاحتياطات عند إجراء الاختبار:
لا تغسلي المنطقة أو تستعملي الدش عليها مباشرة قبل إجراء القياس.	 
كوني حذرة؛ لأن البول قد يسبب خطأً في نتيجة الاختبار.	 
لا تبدئي أبدًا بأي علاج قبل مناقشة نتيجة الاختبار مع الطبيب.	 
الطبية المهبلية )العوامل المضادة للفطريات 	  لا تستخدمي هذا الاختبار إلا بعد مرور 72 ساعة من استخدام المستحضرات المهبلية، مثل كريمات منع الحمل والمنتجات 

والتحاميل المهبلية والكريمات والجل والغسول المهبلي وما إلى ذلك).
لا تستخدمي هذا الاختبار إلا بعد مرور 48 ساعة على الجماع.	 
لا تستخدمي هذا الاختبار إلا بعد 5 أيام من انتهاء فترة الحيض.	 
في حالات الاستخدام غير السليم، قد يحدث تمزق في غشاء البكارة مثلما يحدث عند استخدام السدادات القطنية.	 
هذا الاختبار ليس اختبارًا للأمراض المنقولة جنسيًا، مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو الكلاميديا أو الهربس أو السيلان أو الزهري.	 

الأسئلة الشائعة أسئلة وأجوبة

< دقيقة واحدة.
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PRÉPARATION ET COLLECTE DE L’ÉCHANTILLON

Vaginal pH Test doit être effectué en utilisant des échantillons de mucus vaginal prélevés avec le tampon.
Laisser le test et l’échantillon atteindre la température ambiante (15-30°C) avant d’effectuer le test.
Se laver les mains avant d’effectuer le test.
Ouvrir le kit, retirer le tampon du sachet scellé, ne pas toucher l’extrémité du tampon (embout en polyester).
Séparer les lèvres vaginales de manière à exposer le vagin.
Insérer délicatement l’extrémité du tampon dans le vagin (environ 5 cm) et appuyer doucement contre un point de la 
paroi vaginale pendant 10 secondes. Un intervalle de 10 secondes est important pour s’assurer que la tête du tampon 
absorbe bien l’échantillon et qu’elle est suffisamment humide. Un niveau d’humidité suffisant est fondamental pour une 
élaboration correcte du résultat.
Retirer le tampon du vagin.
Mettre en contact l’embout du tampon avec le papier de tournesol au moins 5 fois, en veillant à appliquer une quantité 
suffisante d’échantillon.
Lire les résultats immédiatement, pendant que la zone de test est encore humide. Comparer la couleur obtenue avec 
l’échelle colorimétrique située sur le sachet scellé et noter la couleur qui se rapproche le plus de celle obtenue. Après le 
test, éliminer à la fois le tampon et le test.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS  

Lire les résultats immédiatement, pendant que la zone de test est encore humide. 
Les résultats sont obtenus par une comparaison visuelle entre la couleur donnée  
dans la zone de test et l’échelle colorimétrique située sur le sachet en aluminium.

INTERVALLE NORMAL         

Les valeurs du pH vaginal sont comprises entre 3,8 et 4,4. La couleur obtenue est jaune-vert.

INTERVALLE ANORMAL        

Les valeurs du pH vaginal supérieures à 4,4 ou inférieures à 3,8 sont considérées en dehors de l’intervalle physiologique. Si le 
pH est supérieur à 4,4, la couleur de l’indicateur est vert-bleu, tandis que, si le PH est inférieur à 3,8, la couleur est jaune vif.

LIMITATIONS        

• Certaines femmes ménopausées peuvent avoir une valeur de pH vaginal élevée, elles peuvent donc obtenir un résultat 
anormal avec « Vaginal pH Test » même si elles ne souffrent pas d’infection bactérienne ou parasitaire.

• Certaines circonstances (menstruation, rapports sexuels, utilisation de médicaments vaginaux) peuvent altérer 
temporairement le niveau du pH vaginal et mener à des résultats non fiables. Les aspects suivants doivent être pris 
en considération :

• Ne pas laver les parties intimes ou prendre une douche immédiatement avant d’effectuer le test.
• Il faut garder à l’esprit que l’urine peut mener à des résultats invalides.
• N’entreprendre aucun traitement avant d’avoir consulté un médecin.
• NE PAS utiliser le test dans les 72 heures suivant l’utilisation de produits vaginaux tels que des crèmes contraceptives 

ou des produits médicaux vaginaux (agents antifongiques, ovules, crèmes, gels, lavages vaginaux, etc.).
• NE PAS utiliser le test avant 48 heures après le dernier rapport sexuel.
• NE PAS utiliser le test avant 5 jours après la fin de la menstruation.
• En cas d’usage impropre, une rupture de l’hymen peut se produire (conséquence possible de l’utilisation de tampons).
Vaginal pH Test n’est pas indiqué pour la détection de maladies sexuellement transmissibles telles 
que le VIH, la chlamydia, l’herpès, la gonorrhée ou la syphilis. 

F.A.Q. – QUESTIONS ET RÉPONSES

PUIS-JE EFFECTUER LE TEST À TOUT MOMENT ?
Non. Il existe des limitations à l’utilisation du test, car certaines circonstances peuvent altérer temporairement 
le niveau du pH vaginal et mener à des résultats non fiables. Se reporter à la section « Limitations » de ce mode 
d’emploi. 

UN RÉSULTAT POSITIF INDIQUE-T-IL QUE LA PATIENTE PRÉSENTE UNE VAGINOSE BACTÉRIENNE ?
Pas nécessairement. Certaines femmes ménopausées peuvent avoir un pH vaginal élevé, elles peuvent donc obtenir 
un résultat positif sans souffrir d’une infection bactérienne ou parasitaire. Ne pas entreprendre un traitement sans 
d’abord consulter un médecin.

QUELLES PEUVENT ÊTRE LES CAUSES DES RÉSULTATS ERRONÉS ?
Quelques facteurs peuvent compromettre le résultat du test, notamment un prélèvement imprécis de l’échantillon, 
un niveau insuffisant d’humidité du test et une quantité insuffisante d’échantillon sur la zone de test.

< 1 Min.

CONTENU DU KIT

Matériel fourni nécessaire pour 5 tests

- 5 sachets en aluminium, 
sur lesquels est imprimée l’échelle 
colorimétrique, contenant 
1 VAGINAL PH TEST  

- 5 tampons vaginaux stériles  

- 1 mode d’emploi

Matériel nécessaire mais non fourni: Papier hygiénique

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
• Autotest in vitro. 
• Ne pas consommer de nourriture ou de boisson et ne pas 

fumer dans la zone où l’échantillon et le test sont manipu-
lés.

• Après utilisation, éliminer tous les composants selon les 
normes locales en vigueur ; tous les échantillons doivent 
être considérés comme potentiellement infectieux et 
manipulés avec les précautions d’emploi réservées aux 
échantillons infectés.

• L’humidité et la température peuvent affecter négativement 
le résultat.

• Ne pas utiliser le test si le sachet est endommagé.
• Utiliser le test une seule fois.
• Utiliser uniquement le tampon contenu dans le kit.
• Ouvrir le sachet contenant le tampon juste avant la collecte 

des échantillons.
• Le test est stable jusqu’à la date de péremption imprimée 

sur le sachet scellé.
• Le test doit rester dans le sachet scellé jusqu’à son utili-

sation. Ne pas congeler. Ne pas utiliser après la date de 

péremption. 
• Retirer le tampon du sachet et l’utiliser dans l’heure. Les 

résultats les plus précis sont obtenus si le tampon est utilisé 
immédiatement après l’avoir retiré du sachet.

• Placer le dispositif de test sur une table plate propre ou le 
manipuler avec la main libre.

• Conserver le produit dans son emballage à température 
ambiante ou réfrigérée (2-30°C).

• Test pour usage externe seulement. Ne pas avaler.
• En cas de difficulté à identifier les couleurs (pour les dalto-

niens, par exemple), demander de l’aide pour interpréter le 
résultat.

• NE PAS utiliser le test dans les 72 heures suivant l’utilisation 
de produits vaginaux tels que des crèmes contraceptives 
ou des produits médicaux vaginaux (agents antifongiques, 
ovules, crèmes, gels, lavages vaginaux, etc.).

• NE PAS utiliser le test avant 48 heures après le dernier 
rapport sexuel.

• NE PAS utiliser le test avant 5 jours après la fin de la 
menstruation.

< 1 min.

محتوى المجموعة
المواد المتوفرة لإجراء 5 اختبارات

- 5 أكياس ألومنيوم 
مطبوع عليها مقياس لوني 

وبها أداة اختبار واحدة لدرجة الحموضة المهبلية 

- 5 مسحات مهبلية معقمة 

- نشرة تعليمات الاستخدام

المواد اللازمة ولكنها غير متوفرة مع المنتج: مناديل ورقية

يسُتخدم للاختبار الذاتي في التشخيص المختبري فقط. 	 
العينات 	  التعامل مع  التي يتم فيها  التدخين في المنطقة  يُمنع الأكل أو الشرب أو 

والمجموعات.
ويجب 	  المحلية،  للوائح  وفقًا  الاستخدام  بعد  المكونات  جميع  من  التخلص  يمكن 

العينات ذات خطورة محتملة والتعامل معها بوصفها تحتوي على  اعتبار جميع 
عوامل معدية.

يمكن أن تؤثر الرطوبة ودرجة الحرارة سلبًا في النتائج.	 
لا تستخدمي الاختبار في حال تلف الكيس.	 
تسُتخدم كل لوحة اختبار مرة واحدة فقط.	 
لا تستخدمي إلا المسحة الموجودة في المجموعة.	 
افتحي عبوة المسحة فقط قبل جمع العينات.	 
الاختبار مستقر حتى تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع على الحقيبة المغلقة. 	 
العلبة محكم الغلق إلى حين استخدامه. يمنع 	   يجب أن يظل شريط الاختبار في 

التجميد. يمنع الاستعمال بعد انتهاء فترة الصلاحية.

قومي بإخراج لوحة الاختبار من الكيس المغلق، واستخدميها خلال ساعة واحدة. 	 
يمكن الحصول على أفضل نتيجة عند إجراء الاختبار مباشرة بعد فتح كيس رقائق 

الألومنيوم.
ضعي لوحة الاختبار على مكتب نظيف ومتوازن أو امسكيها بيدك مباشرة.	 
يخُزن كما هو معبأ في كيس محكم الإغلاق إما في درجة حرارة الغرفة أو في الثلاجة 	 

)بدرجة حرارة تتراوح بين 2 و30 درجة مئوية).
للاستخدام الخارجي فقط. يحُظر البلع.	 
في حال وجود صعوبات في تحديد اللون )كعمى الألوان) اطلب مساعدة من الغير 	 

لقراءة الاختبار.
المستحضرات 	  استخدام  من  ساعة   72 مرور  بعد  إلا  الاختبار  هذا  تستخدمي  لا 

المضادة  )العوامل  المهبلية  الطبية  والمنتجات  الحمل  منع  كريمات  مثل  المهبلية، 
للفطريات والتحاميل المهبلية والكريمات والجل والغسول المهبلي وما إلى ذلك).

لا تستخدمي هذا الاختبار إلا بعد مرور 48 ساعة على الجماع.	 
لا تستخدمي هذا الاختبار إلا بعد 5 أيام من انتهاء فترة الحيض.	 


